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Исследование процессов комплексообразования в водных растворах является 

важной задачей в различных областях химии, биологии, медицины. Одними из 

основных характеристик этих процессов являются константы устойчивости об-

разующихся комплексов. Для их определения применяют различные физико-

химические методы (электрохимические, спектроскопические). В последнее 

время все чаще для определения констант устойчивости комплексов использует-

ся современный и постоянно развивающийся метод капиллярного электрофореза 

(КЭ). Преимуществами метода КЭ по сравнению с другими является малый объ-

ем проб, экспрессность. Метод КЭ в основном применяется для определения 

констант устойчивости комплексов при соотношении комплексообразователя и 

лиганда 1:1 и 1:2 для растворимых в воде соединений. 

В последнее время возрос интерес к аминокислотам как к полидентатным ли-

гандам, которые способны образовывать комплексы различного состава с иона-

ми тяжёлых металлов. Такие комплексы представляют интерес как с теоретиче-

ской, так и с практической точек зрения, например, как возможные антидоты 

или фармацевтические препараты. Целью данной работы является исследование 

возможностей капиллярного электрофореза при определении констант устойчи-

вости комплексных соединений переходных металлов с олигопептидами глици-

на, а именно глицилглицина (ГГ) и диглицилглицина (ГГГ). 

Регистрацию электрофореграмм (ЭФГ) и спектров поглощения растворов 

проводили на системе капиллярного электрофореза «Капель 105М» 

(ГК «Люмэкс», Россия) с немодифицированным кварцевым капилляром (внут-

ренний диаметр 75 мкм, эффективная длина 50 см, общая длина 60 см). Детек-

тирование проводили в УФ-области при 200 нм. Напряжение +25 кВ. Электро-

фореграммы обрабатывали при помощи программного обеспечения «Elforun». 

С помощью метода КЭ были определены общие константы устойчивости 

комплексов ГГГ и ГГ с ионами некоторых тяжёлых металлов. Полученные кон-

станты устойчивости хорошо согласуются с данными, определёнными другими 

методами.  


