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Мониторинг антиоксидантов выступает инновационным инструментом развития 

пищевой, косметической и фармацевтической промышленности, медицины и 

представляет собой актуальную исследовательскую проблему в аналитической 

химии. Существует два основных подхода к определению антиоксидантов. Пер-

вый подход основан на количественном определении отдельных соединений. 

Второй подход позволяет оценить интегральное (суммарное) содержание анти-

оксидантов в пробе. Учитывая многообразие антиоксидантных соединений, их 

возможные синергетические или антагонистические эффекты и вклад неизвест-

ных (редко встречающихся) антиоксидантов в их общее содержание, второй 

подход является более информативным и менее трудоемким. Одним из таких 

интегральных показателей является антиоксидантная активность (AOA), опре-

деляемая потенциометрическим методом. АОА соответствует концепции эффек-

тивной концентрации вещества в аналитической химии и характеризует общее 

содержание антиоксидантных соединений в анализируемой пробе. 

В результате настоящего исследования были изготовлены новые модифици-

рованные screen-printed электроды. Углеродный screen-printed электрод был мо-

дифицирован наночастицами коллоидного золота. Серебряный screen-printed 

электрод был модифицирован смешанным осадком, состоящим преимуществен-

но из хлорида и феррицианица серебра. Эти модифицированные screen-printed 

электроды были электрохимически охарактеризованы, изучены в отношении 

долговременной стабильности и использованы в определении АОА растворов 

(модельных антиоксидантов, напитков) и твердофазных объектов (срезов фрук-

тов и овощей). Результаты, полученные с использованием модифицированных 

screen-printed электродов, отличались воспроизводимостью и имели статистиче-

ски незначимыми различиями относительно результатов, полученных при ис-

пользовании коммерческих электродов. 
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