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Данная работа посвящена продолжению исследования возможности применения 
тиокарбамоилэтиламинопропилполисилоксана (ТКЭАППС) в качестве сорбента, 
способного селективно извлекать Ag+ из растворов, содержащих ионы щелоч-
ных, щелочноземельных и переходных металлов. Ранее нами определены усло-
вия извлечения Ag+ из многокомпонентных растворов: интервал pH от 1 до 2, 
создаваемый HNO3, масса сорбента 0,1000 г.  

С целью определения сорбционных характеристик сорбента эксперименталь-
но получены динамические выходные кривые сорбции, на основании которых 
рассчитана динамическая емкость до проскока по ионам серебра, она составила 
0,12 ммоль/г, общая динамическая емкость составила 0,17 ммоль/г. Определен 
объем пропускаемого раствора равный 90 см3 (СAg

+ = 1·10-4 моль/дм3), при кото-
ром ионы серебра извлекаются количественно. Также рассмотрено влияние уве-
личения скорости пропускания раствора и концентрации ионов неблагородных 
металлов на сорбцию ионов серебра. При увеличении скорости до 4 см3/мин и 
концентрации ионов неблагородных металлов до 8·10-4 моль/дм3 ухудшение из-
влечения ионов серебра не наблюдалось, следовательно, ТКЭАППС в условиях 
преобладания посторонних ионов селективно извлекает Ag+. 

С целью изучения регенерационных свойств сорбента проведен трехкратный 
цикл сорбции-десорбции. После пропускания 90 см3 раствора со скоростью 
4 см3/мин проводилась их десорбция растворами, содержащими серную кислоту 
(1 моль/дм3) и тиомочевину (0,5 %; 5 %). После сорбент в патроне промывали 
небольшим количеством деионизированной воды, после чего цикл проводился 
еще дважды. Извлечение ионов серебра с каждым последующим циклом пони-
жается, однако остается селективным. Степень десорбции серебра также умень-
шается. Наибольшая степень извлечения наблюдалась в первом цикле, в нем 
степень десорбции составила 89%. При проведении десорбции в динамическом 
режиме не удалось добиться количественного элюирования ионов серебра, при-
чиной может являться недостаточное время контакта сорбента и раствора, по-
этому проведен эксперимент по выдерживанию сорбента после сорбции в рас-
творах элюентов в течение шести часов при постоянном перемешивании 
(Т=313 К), степень десорбции Ag+ составила 73 %, что меньше, чем при пропус-
кании элюента через патрон. При динамической десорбции раствор постоянно 
обновляется, что способствует более полному извлечению серебра. 


